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摘　要：通过实验，对比研究了采用商业混合菌种（Ｐｏｌｙｓｅｅｄ）改进传统方法测定 ＢＯＤ５的可行性。研究结果表明，相比于采

用地表水作为接种水的传统方法，采用进口商业混合菌种配制接种稀释水 ＢＯＤ５（空白值）更稳定，可以改进传统 ＢＯＤ５测

定方法，使得日常监测工作更为便捷。
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０　引言
日常监测工作中的样品，多为企业和污水处理

厂排放的污水，在实际测定过程中，多数需要进行

接种稀释后再测定五日生化需氧量（ＢＯＤ５）。传统
方法中，接种水可以在城市设施污水管道或未经工

业污染的住宅区的污水管道取水，也可取含有城市

废水的河水或湖水，对于某些不易被一般微生物分

解的有机废水，可选用含有适宜微生物生长的

水
［１］
。但在实际操作中，由于不同来源的菌种生

长环境的不同以及菌种种类的差异等问题，自制的

经驯化的菌种往往只适用于一种或少数几种污水

的测定，难以在复杂的水质环境下通用，且接种后

稀释水的空白值不稳定，定量有一定的难度。而空

白值的稳定程度对于测定过程中消耗溶解氧的控

制以及测定结果的准确性都有着极大的影响。因

此，首要问题是寻找一种可通用的菌种来源，且能

够得到空白值较为稳定的接种稀释水。

笔者引进了一种商业混合菌种（Ｐｏｌｙｓｅｅｄ），该
菌种呈胶囊状，内含为 ＢＯＤ５测定接种而特别设计

的广谱细菌混合物，适用于各类城市及工业排放废

水的 ＢＯＤ５测定。为尝试解决传统方法中接种菌种
差异、接种稀释水的空白值不稳定等问题提供了潜

在可行的方法。该研究不仅确定了使用商业混合菌

种进行 ＢＯＤ５测定的可行性，而且确定了合适的接
种量，能够改进日常监测的 ＢＯＤ５测定方法，适用不
同性质的污水测定，使日常监测更为便捷。

１　实验方法
１．１　实验材料

试剂：商业混合菌种（Ｐｏｌｙｓｅｅｄ），购自 Ｉｎｔｅｒ
Ｌａｂ，是该公司专利商用产品。该商业混合菌种成
品为胶囊包裹的颗粒状物质，棕黄色，有腐败气味。

该菌种对人体、家畜等无毒性，且可进行生物降解，

对本土菌群的影响有待深入研究。磷酸二氢钾、磷

酸氢二钾、磷酸氢二钠、氯化铵、硫酸镁、氯化钙、氯
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化铁。均使用符合国家标准的分析纯试剂。

配制：磷酸盐缓冲溶液（由磷酸二氢钾、磷酸

氢二钾、磷酸氢二钠、氯化铵配制，ｐＨ值 ＝７．２）；
硫酸镁溶液（ρ＝１１．０ｇ／Ｌ）；氯化钙溶液（ρ＝２７．６
ｇ／Ｌ）；氯化铁溶液（ρ＝０．１５ｇ／Ｌ）。

仪器：ＹＳＩ－５１溶解氧仪（使用方法参考文献
［２］）。
１．２　实验依据

《水质 五日生化需氧量（ＢＯＤ５）的测定 稀释

与接种法》（ＨＪ５０５—２００９）中要求，在（２０±１）℃
环境中，避光保存 ５ｄ±４ｈ，溶解氧消耗量（即
ＢＯＤ５）至少为２ｍｇ／Ｌ，溶解氧剩余量≥２ｍｇ／Ｌ，才
能保障 ＢＯＤ５测定值的可靠性。当废水浓度较高
时，一方面，废水的毒性效应可能导致菌种受损，生

化降解能力下降，导致 ＢＯＤ５测定不准确；另一方
面，ＢＯＤ５过大导致溶解氧剩余量过小，也将影响
ＢＯＤ５测定的可靠性。此时，需要依据文献［３－４］
判断稀释比，采用专门配制的稀释水对废水进行稀

释，从而保持良好的微生物生存环境，促进 ＢＯＤ５
测定的可靠性。

根据方法规定，稀释水需要进行曝气，使其溶

解氧浓度达到８ｍｇ／Ｌ以上，因为过低的溶解氧会
导致微生物不能充分分解水样中的有机物，从而无

法测得数据；同时，溶解氧也不可过饱和，因为稀释

水的溶解氧过高会形成气泡溢出，导致误差
［５－６］

。

在溶解氧满足要求后，稀释水中还需加入适量磷酸

盐缓冲液、硫酸镁、氯化钙、氯化铁，同时还应加入

适量接种液，该接种液含有能够对废水进行生化降

解的微生物。根据水样来源不同，接种液可能来自

城市生活污水和污水处理厂出水，或者河水或湖水

等地表水。含有接种液的稀释水，其 ＢＯＤ５（接种

稀释水空白值）应控制在１．５ｍｇ／Ｌ以下。
１．３　实验设计
１．３．１　稀释水

取经过（２０±１）℃恒温，溶解氧浓度 ＞８ｍｇ／Ｌ
的蒸馏水（不可用去离子水

［６］
）配制稀释水（若蒸

馏水的溶解氧质量浓度 ＜８ｍｇ／Ｌ则适当曝气）。
每升稀释水加入磷酸盐缓冲液（ｐＨ值 ＝７．２）、硫
酸镁溶液 （ρ＝１１．０ｇ／Ｌ）、氯化钙溶液 （ρ＝
２７．６ｇ／Ｌ）、氯化铁溶液（ρ＝０．１５ｇ／Ｌ）各１ｍＬ。
１．３．２　接种液

使用传统方法和商业混合菌种分别进行接种。

采用传统方法时，采集地表水作为接种液，通过经

验判断实验中每升稀释水接种地表水的量。

采用商业混合菌种进行 ＢＯＤ５的测定时，取
５００ｍＬ容量瓶，加入混合菌种胶囊内粉末状物质，
采用已配制好的稀释水进行定容，混匀后静置，以

此溶液作为接种液（可适当曝气以激活菌种），通

过观察稀释水空白值与接种量的关系，以确定合适

的日常接种量。

１．３．３　质量控制
分别测试采用传统方法和商业混合菌种的两种接

种稀释水的ＢＯＤ５（空白值），判断不同方法中空白值的
稳定性。同时，测定用于质量控制的样品的ＢＯＤ５，检测
不同方法的准确性，进一步比较两种方法的优劣。

２　结果与分析
２．１　传统方法

现选用地表水进行接种，通过实验观察接种稀

释水的 ＢＯＤ５（空白值）。检测质控样品 ＢＯＤ５，检
测测定方法的准确性（表１）。

表 １　使用地表水接种后的稀释水 ＢＯＤ５（空白值）及质控样品检测结果

实验次数 接种量／（ｍＬ·Ｌ－１） 空白均值／（ｍｇ·Ｌ－１） 质控样品范围／（ｍｇ·Ｌ－１） 质控样实测值／（ｍｇ·Ｌ－１） 质量控制

１ １８ ０．６４±０．０３ ３３．９±３．７ ３５．５ 合格

２ １８ ０．３２±０．０２ １５１．０±７．０ １４８．０ 合格

３ １８ １．１０±０．０１ １５１．０±７．０ １４８．０ 合格

４ １５ ０．３８ ３３．９±３．７ ３２．３ 合格

５ １５ ０．８６±０．０１ １５１．０±７．０ １４８．０ 合格

６ １０ ０．７１ １５１．０±７．０ １５０．０ 合格

７ １０ ０．４２ １５１．０±７．０ １５０．０ 合格

　　由表１可知，采用相同的接种量（１—３组、４—
５组、６—７组），接种稀释水的 ＢＯＤ５（空白值）都 ＜
１．５ｍｇ／Ｌ，可以完成样品的测定，质控样品值合格，

但是数值变化范围大、不稳定。该结果的产生原因

很多，如不同断面、不同时间、不同气候下的地表水

微生物情况有所差异。接种量也是根据天气、温度
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以及地表水微生物情况等因素，通过操作者的经验

来判断，有较大的随机性。同时，中心城区采集地

表水多有不便，也是传统方法的弊端之一。

２．２　采用商业混合菌种的 ＢＯＤ５测定

使用新鲜配制的菌种进行接种，稀释水接种量

分别为８，６，４，３ｍＬ／Ｌ，试观察其 ＢＯＤ５（空白值），
并检测质控样品以确保数值准确性（表２）。

表 ２　商业混合菌种接种量与接种稀释水 ＢＯＤ５（空白值）、质控样品检测结果的关系

菌种加入量／（ｍＬ·Ｌ－１） 空白均值／（ｍｇ·Ｌ－１） 质控样品范围／（ｍｇ·Ｌ－１） 质控样实测值 ／（ｍｇ·Ｌ－１） 质量控制

８ １．６７±０．０３ ３３．９±３．７ ３５．３ 合格

６ １．２８±０．０１ ８２．１±４．９ ８０．０ 合格

４ ０．６８±０．０１ ８２．１±４．９ ７９．８ 合格

３ ０．５２±０．０２ ３３．９±３．７ ３０．８ 合格

　　由表２可知，同种菌种的４种不同加入量均可
得到质控范围内的合格 ＢＯＤ５值，但接种稀释水的
ＢＯＤ５（空白值）存在明显的不同。空白值随着菌种
加入量增多而增大，尤其是当接种量为 ８ｍＬ／Ｌ
时，空白值为 １．６７ｍｇ／Ｌ。根据标准，接种稀释水
空白值应控制在１．５ｍｇ／Ｌ以下。在实际样品操作
中，空白值过大容易导致接种稀释水中的溶解氧不

足以分解水样中的有机物，从而测不出数据，过小

也容易导致实验误差。同时，综合考虑实验用水，

温度、湿度控制，以及每颗原装菌种胶囊的菌种量

偏差 等 因 素，确 定 日 常 监 测 工 作 的 接 种 量

为 ４ｍＬ／Ｌ。
为了测试采用商用混合菌种测定 ＢＯＤ５的稳

定性，现取 ４ｍＬ／Ｌ的稀释水接种量，进行接种稀
释水 ＢＯＤ５的测定，考察方法稳定性；同时测定质
控样品的 ＢＯＤ５，以确保数值准确性（表３）。

表 ３　使用 ４ｍＬ／Ｌ商业混合菌种接种后的稀释水 ＢＯＤ５（空白值）及质控样品检测结果

实验次数 空白均值／（ｍＬ·Ｌ－１） 质控样品范围 ／（ｍｇ·Ｌ－１） 质控样实测值／（ｍｇ·Ｌ－１） 质量控制

１ ０．６８±０．０１ ８２．１±４．９ ７９．８ 合格

２ ０．８０±０．０２ ８２．１±４．９ ８５．０ 合格

３ ０．５９±０．０３ ８２．１±４．９ ８１．８ 合格

４ ０．７８±０．０３ ３３．９±３．７ ３３．３ 合格

５ ０．８１±０．０２ ３３．９±３．７ ３１．４ 合格

６ ０．７２±０．０１ ３３．９±３．７ ３２．６ 合格

７ ０．６０±０．０２ ３３．９±３．７ ３４．２ 合格

　　由表３可知，使用该商业混合菌种的接种稀释
水的 ＢＯＤ５均 ＜１．５ｍｇ／Ｌ，可以完成样品测定，而
且质控样品值均合格。

比较表 １和表 ３可见，使用传统方法测定
ＢＯＤ５，菌种来源与加入量相对不稳定，而使用商业
混合菌种测定 ＢＯＤ５时，加入量则是可以确定的。
尤其需要注意的是，使用商业混合菌种测定 ＢＯＤ５
所得到的空白值相对于传统方法而言较为稳定，维

持在 ０．５９～０．８１ｍｇ／Ｌ的质量浓度水平。该操作
方法的主观影响因素较少，而且相对于接种水样的

采集，合成菌种的配制方便快捷，不受地域限制。

３　结语
通过实验证明，使用 ４ｍＬ／Ｌ商业混合菌种

（Ｐｏｌｙｓｅｅｄ）作为接种液进行 ＢＯＤ５的测定，在符合
质量控制的前提下，其空白值具有很小的变化范

围，相对于传统方法更稳定、更便捷。该方法对于

接种较困难的复杂型工业废水的 ＢＯＤ５测定也将
发挥减少工作量，提高检测准确性、稳定性的作用，

但尚需进一步研究予以确认。
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